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PREDMET: ODGOVOR NA PITANJE PONUDACA "IN 8I2OI7 LCIMS/MS
Teini hromatograf sa tripl kvadropolnim masenim detektorom 2 komada

Poitovani,

U vezi Vaseg pitanja "Molimo vas da pojasnite karakteristiku "minimum binarna" obzirom da je

zahtevano da se ponudi pumpa koja moZe da mesa istovremeno 4 mobilne faza na niskom pritisku

(Sto je glavna odlika kvaternarnih pumpi) dok binarna pumpa vrSi me5anje pri visokom pritisku,

pretpostavljamo da je kvaternarna pumpa koja vr5i mesanje pri niskom pritisku prihvatljiva, molimo

Vas da potvrdite."

U ime Instituta za higijenu i tehnologiju mesa obavestavamo Vas o slede6em:

,,Prihvatljiva je kvaternarna pumpa koja vr5i melanje 4 mobilne faza pri niskom

pritisku".

Navedene izmene i dopune dine sastavni deo konkursne dokumentacije i objavljuju se na Portalu

Uprave za javne nabavke i web sajtu Institutazahigrjenu i tehnologiju mesa.

S poStovanjem,

R INSTITUTAZA HIGIJENU I
HNOLOGIJU MESA

Tekuiiradun: 205-7803-56 Komercijalna banka AD Beograd


